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1 Symbole 
 
 

Achtung! 
Diese Grafik kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit oder  
die Funktionsfähigkeit des Gerätes bzw. der Geräte gefährdet ist. 
 
 
Hinweis: 
Diese Grafik kennzeichnet wichtige Zusatzinformati onen, Tipps und Empfehlungen. 

  
 
 

 
2 Sicherheitshinweise 

 
In diesem Kapitel sind die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zusammengefasst. Es ergänzt die entsprechenden 
Vorschriften, zu deren Studium das verantwortliche Personal verpflichtet ist. 
Bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen hängt die Sicherheit von Personen und Anlagen von der Einhaltung 
aller relevanten Sicherheitsvorschriften ab. Das Montage- und Wartungspersonal trägt deshalb eine besondere 
Verantwortung. Voraussetzung ist die genaue Kenntnis der geltenden Vorschriften und Bestimmungen. 

 

Beachten Sie als Anwender: 

• die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, 

• die nationalen Montage- und Errichtungsvorschriften (z.B. IEC 60079-14), 

• die allgemein anerkannten Regeln der Technik, 

• die Sicherheitshinweise und Angaben dieser Betriebsanleitung sowie die beiliegenden  

Funktionsbeschreibung des Wägesystems. 

• die Kennwerte und Bemessungsbetriebsbedingungen der Typ- und Datenschilder. 

• zusätzliche Hinweisschilder auf den Geräten. 

• dass Beschädigungen der Geräte den Ex-Schutz aufheben können. 

 
 
Verwenden Sie die Geräte bestimmungsgemäß, nur für den zugelassenen Einsatzzweck (siehe “Funktion” auf Seite 2). 
Fehlerhafter und unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinw eise dieser Betriebsanleitung schließen eine 
Gewährleistung unsererseits aus. Umbauten und Veränderungen an den Geräten und Komponenten, die den 
Explosionsschutz betreffen, sind nicht gestattet.  

 
 
 

3 Normenkonformität 
 

Die Geräte entsprechen den folgenden Normen bzw. der folgenden Richtlinie: 
• Richtlinie 94/9/EG; 
  EN 50014, EN 50020, EN1755 

 
 
Die Geräte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und  2 zugelassen. 
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4 Funktion 

 
Diese Betriebsanleitung enthält die Beschreibung folgendes Gerät: 
- Gabelhubwagen mit Wägeeinrichtung Typ RPW-2100-Exi oder SaVar-2100-Exi. 
 

 
 
 

5 Technische Daten 
 

Bei abweichenden Betriebsbedingungen nehmen Sie bitte Rücksprache mit dem Hersteller. 
 
Weitere technische Daten erhalten Sie auf Anfrage. 

 
 

5.1 Ex-Schutz 
 

Explosionsschutz, Gerätegruppe und Kategorie:

Prüfbescheinigung:

Zündschutzart gemäß EN 50014:

Einsetzbar in Temperaturbereich: -20°C…+40°C

RPW-2100-Exi & SaVar-2100-Exi

KEMA 03 ATEX 1096

EEx ia IIB T4

            II 2 G

 
 

Tabelle 5-1: EX-Schutzdaten 
 
 
 
 
 

5.2 Elektrische Daten 
 
Einspeisung durch Batterie Typ BU-2100-Exi (Zertifikat KEMA 02 ATEX 2343) 
hat die folgende Maximum Werten: 

 

 
Die Batterie darf nur außerhalb des gefährlichen Bereichs aufgeladen werden. Die 
Aufladungsanweisungen der Batteriebetriebsanleitung müssen beobachtet werden.  
 

 
 
 
 
 
 

Uo 9,4    V
Io 615  mA
Po 1,27   W
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6 Anordnung 
 
6.1 Maßzeichnung 
 
Siehe Anhang A 3.  
 

 
 
 
 

7 Öffnen und Schließen des Gehäuses  
 
 

Öffnen Sie das Gehäuse nur zur wechseln der Batterie, Typ BU-2100-Exi. 
Nach Anschluss der Batterie muss das Gehäuse wieder verschlossen werden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
8 Inbetriebnahme 

 
 
Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. 

•  
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9 Wartung und Instandhaltung 

 
Beachten Sie die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland! 
 
Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Geräten dürfen nur von 
dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. 
 
Führen Sie Wartungsarbeiten regelmäßig durch, um Mängel an der Anlage vorzubeugen. 
Die Abstände zwischen den Prüfungen dürfen jedoch maximal drei Jahre betragen. 
 
Wartungs- und Kalibrierarbeiten dürfen nur im sicheren Bereich ausgeführt werden. 
 
Grundsätzlich gilt: 
 
- Ziehen statt Schieben ermöglicht die leichtere Handhabung der Last, wegen der Lenkräder auf der 

Seite der Deichsel. 
- Wird die Hebeeinrichtung nicht benutzt, soll der Handhebel auf Mittelstellung stehen. Die 

Lebensdauer der Dichtungen wird so verlängert. 
- Das Anzeigegerät soll ausschließlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Chemische 

Reinigungsmittel und ein Druckwasserstrahl verursachen Beschädigungen. 
- Die Lager der Räder sowie die Gelenke im Bereich der Lastrollen sollten regelmäßig gereinigt und 

geschmiert werden. 
- Kontrolle des Ölstandes alle sechs Monate. 
 

 
 
 

9.1 Prüfintervalle 
 

Beziehen Sie bei der Bestimmung der Prüfintervalle folgende Bedingungen ein: 

• die Umgebungsbedingungen: 

- Benutzung im Freien 

- Wind, Regen, Sonnenlicht 

• die Betriebsbedingungen: 

- Auslastungsgrad  

- Fehlbedienungen 

• Herstellerangaben in der technischen Dokumentation: 

- mechanische und elektrische Lebensdauer 
 
 

9.2 Prüfungsinhalt 
 

Führen Sie je nach den örtlichen Gegebenheiten die Prüfungen als Sicht-, Nah- oder 
Detailprüfung aus. 
 
 

Werden bei diesen Prüfungen Mängel festgestellt, die sich auf den Explosionsschutz  
auswirken, so ist das Gerät bis zur Behebung der Mängel außer Betrieb zu nehmen. 
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9.3 Prüfungen/Wartungsplan 

 
 
Tabelle 9-1: Wartungsplan 
 
 

 
 

a.) Schauscheibe nur mit feuchtem Tuch reinigen.  

 
 

Datum:                                       Name: Ja Nein Maßnahmen
Datum letzte Prüfung:

Sitzen die untergeklemmten Leitungen fest?
Werden zulässige Temperaturen (gemäß EN 500 14) eingehalten?
Sind Dichtungen, Kabel- und Leitungseinführungen unbeschädigt?
Prüfung des äußeren Zustands der Gehäuse

Sind die Gehäuse frei von Rissen, Löchern, Beulen, Materialversprödungen
oder Korrosionsstellen?

Sitzen die Verschraubungen fest?

Ist die Abdichtung innerhalb der Verschraubung in Ordnung?

Sind die Schauscheiben intakt? a)

Prünfung des Zustandes der Räder

Sind die Räder in einwandfreiem Zustand

Sind die Innenräume der Geräte in einwandfreiem Zustand?
Sind die elektrischen Kontaktstellen in einwandfreiem Zustand?
Ist die mechanische Befestigung der Batterie intakt?

Sitzen die elektrischen Kontaktstellen fest?
Kalibrierung

Prüfung des Alters

Ist das Gerät noch innerhalb der vom Hersteller vorgegebene elektrischen
oder mechanischen Lebensdauer?
Überprüfung des Gerätes vor der Inbetriebnahme

Ist das Gerät intakt?
Ist sichergestellt, dass sich keine Fremdkörper im Gerät befinden?

Ist der Anschluss der Batterie ordnungsgemäß ausgeführt?
Sitzen Leitungseinführungen und Verschlussstopfen fest?
Sind alle nicht benutzten Öffnungen mit bescheinigten Verschlusselementen
verschlossen?

Prüfung des innneren Zustandes 

Ist das Gerät noch innerhalb der vom Hersteller aufgegeben Toleranzbereich? 
Empfohlene kalibrierabstand: 1 x pro Jahr

Allgemeine Prüfungen

Prüfung des Zustandes der Kabeleinführungen

Prüfung des Zustandes der Schauscheiben
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10 Zubehör und Ersatzteile 

 
Verwenden Sie nur Original-Zubehör sowie Original-Ersatzteile der Firma electromach b.v..  
Bei Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen von Fremdherstellern 
erlischt die Garantie der Firma electromach b.v.. 

 
 
 
 

11 Transport und Lagerung 
 

Transport und Lagerung sind nur in Originalverpackung gestattet. 
 
 
 
 
12 Entsorgung 

 
 
Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie die Betriebsanleitung in einer anderen Sprache der Europäischen Union benötigen, 
sprec hen Sie bitte Ihre electromach Vertretung vor Ort an. 
 
Should you require the operating instructions in one of the other European Community languages, 
please feel free to contact your electromach representative. 
 
Si vous avez besoin des instructions de mise en service dans une autre langue de l'Union Européenne, 
prière de contacter votre Représentant electromach. 
 
En caso necesario podrá solicitar de su representante electromach estas instrucciones de servicio 
en otro idioma de la Union Europea. 
 
Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un´altra lingua della Comunit à Europea potete 
richiederla al vostro rappresentante electromach. 
 
Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden 
opgevraagd bij uw electromach-vertegenwoordiging. 
 
Har ni behov av montage och skötselinstruktionen till annat EU-språk kontakta din electromach representant. 
 
Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, 
pode solicita-la junto do seu representante electromach. 
 
Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres electromach leverandør. 
 
Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän electromach edustajaltanne. 
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EG-Konformitätserklärung 
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Baumusterprüfbescheinigung 
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Maßzeichnung 

 
 
 
 
 


